
Rum Udstyr Model Serienr. Årstal Bemærk
Klinik 1 Tandlægestol Planmeca Compact i UPMC366759 2005 Udgået model - minus flere reservedele
Klinik 1 Røntgen Planmeca Intra IPX047249 2011 Udgået model - minus flere reservedele
Klinik 2 Tandlægestol Planmeca Compact i UPMC363911 2004 Udgået model - minus flere reservedele
Steril Autoklave Lisa 517 102398 2010 Udgået model - begrænset levetid
Steril Autoklave DAC Universal GUI 513023 2023 OK
Teknik Sugemotor Dürr VS 600 P000320 2002 Ældre model - DEMO
Teknik Kompressor Dürr Tornado 130 T002982 2005 Udgået model - begrænset levetid
Teknik Vandbehandling BWT Mini RO 2012 Udgået model- kan serviceres med eftersyn
Røntgenrum Røntgen Planmeca ProX IPX047249 2023 OK
Røntgenrum Scanner Dürr VistaScan Mini Plus H352437007 2016 OK
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Rum Udstyr Model Serienr. Årstal Bemærk
Klinik 1 Tandlægestol Planmeca Compact i Touch UTTG277462 2021 OK
Klinik 2 Tandlægestol Planmeca Compact i Touch UTTG270244 2022 OK
Steril Autoklave Lisa 22L 158608 2021 OK
Steril Autoklave Universal GUI 11481 2008 Udgået model - begrænset levetid
Teknik Sugemotor Dürr VS 1200 J368987035 2017 OK
Teknik Kompressor Dürr Tornado 130 W00093 2008 Udgået model - begrænset levetid
Teknik Vandbehandling BWT Mini RO 2012 Udgået model - kan serviceres med eftersyn
Røntgenrum Røntgen (intra) Planmeca ProX ITPX19035480 2021 OK
Røntgenrum Scanner Dürr VistaScan Mini Plus H352437006 2016 OK
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Rum Udstyr Model Serienr. Årstal Bemærk
Klinik 1 Tandlægestol Planmeca Compact i Touch UCIG185407 2023 OK
Klinik 2 Tandlægestol Planmeca Compact i Touch UTTG277464 2021 OK
Steril Autoklave Lisa MB 17 122629 2015 Udgået model - begrænset levetid
Steril Autoklave DAC Universal MK2 BH 11007 2008 Udgået model - begrænset levetid
Teknik Sugemotor Dürr VS 900 E254197089 2014 OK
Teknik Kompressor Dürr Type 5221-51 89691 1996 Udgået model - meget begrænset levetid
Teknik Vandbehandling BWT Mini RO 2012 Udgået model - kan serviceres med eftersyn
Røntgenrum Røntgen Planmeca Intra EHD950267 1996 Udgået model - minus flere reservedele
Røntgenrum Scanner Dürr VistaScan Mini Plus H352437004 2016 OK
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Rum Udstyr Model Serienr. Årstal Bemærk
Klinik 1 Tandlægestol Planmeca Compact i UPMC370301 2006 Udgået model - minus flere reservedele
Klinik 2 Tandlægestol Planmeca Compact i UPMC368501 2006 Udgået model - minus flere reservedele
Klinik 3 Tandlægestol Planmeca Compact i UPMC368511 2006 Udgået model - minus flere reservedele
Steril Autoklave Melag 31B 201631-B1803 2016 Udgået model - kan serviceres med eftersyn
Steril Autoklave DAC Universal MK3 11016 2008 Udgået model- begrænset levetid
Teknik Sugemotor Dürr VS 900 OK
Teknik Kompressor Dürr Duo Tandem OK
Teknik Vandbehandling BWT Mini RO 2012 Udgået model- kan serviceres med eftersyn
Røntgenrum Røntgen Planmeca Intra IXRF073098 2008 Udgået model - minus flere reservedele
Røntgenrum Scanner Dürr VistaScan Mini Plus H352437005 2016 OK
Røntgenrum Panorama PM ProMax 2025 OK (ny)
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